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1. Задания для экзаменующихся вариант 1

Инструкция.
Вам предстоит провести поверку амперметра. Экзамен состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть выполняется в учебном кабинете, время выполнения - 45 минут. Практическая часть выполняется в ООО УАЗ в отделе по ремонту и поверке амперметра, время выполнения - 60 минут. 
Прежде, чем вы приступите к поверке, необходимо ответить на ряд вопросов, которые помогут Вам выполнить поверку и выбрать метод поверки, в зависимости от рода тока и класса точности. 
При выполнении поверки прибора вы можете пользоваться схемой поверки амперметра переменного тока (Приложение 1).
За теоретическую и практическую части Вы можете получить максимальное количество - 65 баллов.

Теоритическая часть

1. Закончите предложение.
В измерительном приборе вращающий момент создается путем взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и контура (рамки) с током; подвижной частью может быть как рамка, так и магнит, называется 
__________________________________________________________________
1 балл

2. Дочертите схему включения в электрическую цепь амперметра

[image: ]
2 балла

3. Перечислите работы выполняемые при подготовки трассы осветительной проводки:
а) ________________________________________________________________
б) ________________________________________________________________
в) ________________________________________________________________
г) ________________________________________________________________
д) ________________________________________________________________
е) ________________________________________________________________
ж) ________________________________________________________________
з) ________________________________________________________________
и) ________________________________________________________________
к) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10 баллов

Практическая часть

1. Определите наименование, тип, владельца СИ, род тока, систему прибора, класс точности прибора, диапазон измерений, средства и условия поверки
16 баллов

2. Проведите внешний осмотр амперметра и зафиксировать его результаты.
8 баллов

3. Выполните опробования амперметра.
4 балла

4. Проведите проверку электрической прочности и сопротивления изоляции.
8 баллов

5. Проведите поверку амперметра. Определите основную погрешность, вариации показаний и остаточного отклонения от нулевой отметки указателя прибора.
14 баллов

6. Оформите протокол № 1 (Приложение 1).
2 балла


2. Задания для экзаменующихся вариант 2

Инструкция.
Вам предстоит провести поверку вольтметра. Экзамен состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть выполняется в учебном кабинете, время выполнения - 45 минут. Практическая часть выполняется в ООО УАЗ в отделе по ремонту и поверке амперметра, время выполнения - 60 минут. 
Прежде, чем вы приступите к поверке, необходимо ответить на ряд вопросов, которые помогут Вам выполнить поверку и выбрать метод поверки, в зависимости от рода тока и класса точности. 
При выполнении поверки прибора вы можете пользоваться схемой поверки вольтметра переменного тока (Приложение 2).
За теоретическую и практическую части Вы можете получить максимальное количество - 65 баллов.

Теоретическая часть

1. Закончите предложение.
В измерительном приборе вращающий момент создается благодаря действию магнитного поля неподвижной катушки на ферромагнитное тело, являющееся подвижной частью механизма, называется 
__________________________________________________________________
1 балл

2. Дочертите схему включения в электрическую цепь вольтметра

[image: ]
2 балла 

3. Перечислите работы выполняемые при подготовки трассы осветительной проводки:
а) ________________________________________________________________
б) ________________________________________________________________
в) ________________________________________________________________
г) ________________________________________________________________
д) ________________________________________________________________
е) ________________________________________________________________
ж) ________________________________________________________________
з) ________________________________________________________________
и) ________________________________________________________________
к) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10 баллов

Практическая часть

1. Определите наименование, тип, владельца СИ, род тока, систему прибора, класс точности прибора, диапазон измерений, средства и условия поверки
16 баллов

2. Проведите внешний осмотр амперметра и зафиксировать его результаты.
8 баллов

3. Выполните опробования амперметра.
4 балла

4. Проведите проверку электрической прочности и сопротивления изоляции.
8 баллов

5. Проведите поверку амперметра. Определите основную погрешность, вариации показаний и остаточного отклонения от нулевой отметки указателя прибора.
14 баллов

6. Оформите протокол № 1 (Приложение 1).
2 балла


3. Пакет экзаменатора вариант 1

Время выполнения задания - 1 часа 45 минут.

Оборудование:
· рабочие места по количеству обучающихся;
· калибратор многофункциональный Transmille 3041, № L1147F11, (3.2.АРД.0106.2014), свидетельство об аттестации № 301 - 0106 от 24.02.2016;
· мегаомметр М4100/4 №787787 свидетельство о поверке № 068148/05-15 от 04.08.2016;
· барометр- анероид M110, №1106, свидетельство о поверке № 025085/01-16 от 14.04.2016;
· прибор комбинированный Testo 608 – H1, № 45041196/508, № СП 1175107 от 21.01.2016 свидетельство о поверке от 27.05.2016;
· установка высоковольтная испытательная УПУ-21 № 0150408, аттестат № 088/05 от 28.10.2016 г
· установка У300 № 0059, свидетельство № 295/05 от 24.02.2016 года;
· установка пробойная УПУ-21 № 0150408 атт. № 22 от 07.06.2016 года
· секундомер СДС пр. № 0270956 свидетельство № 6259/13 
от 16.05.2016 года;
· справочная литература.

Эталон ответов для теоретической части

1. Магнитоэлектрическим.
стр. 47 [3]
1 балл
2. 
[image: ]
стр. 101 [3]
2 балла
3. а) разметки мест расположения проводов;
б) установки щитков;
в) установки выключателей; 
г) установки розеток;
д) установки осветительной арматуры;
е) установки пускорегулирующей аппаратуры;
ж) прокладки линий электропроводки;
з) установки ответвительных коробок, 
и) установки проходов сквозь стены и междуэтажные перекрытия;
к) заготовительных работ (устройства гнезд, борозд и ниш, установки крепежных деталей, изолирующих опор и крепежных закладных частей, прокладки изоляционных трубок).
10 баллов


[bookmark: bookmark0]4. Пакет экзаменатора вариант 2

Время выполнения задания - 1 часа 45 минут.

Оборудование:
· рабочие места по количеству обучающихся;
· калибратор многофункциональный Transmille 3041, № L1147F11, (3.2.АРД.0106.2014), свидетельство об аттестации № 301 - 0106 от 24.02.2016;
· мегаомметр М4100/4 №787787 свидетельство о поверке № 068148/05-15 от 04.08.2016;
· барометр- анероид M110, №1106, свидетельство о поверке № 025085/01-16 от 14.04.2016;
· прибор комбинированный Testo 608 – H1, № 45041196/508, № СП 1175107 от 21.01.2016 свидетельство о поверке от 27.05.2016;
· установка высоковольтная испытательная УПУ-21 № 0150408, аттестат № 088/05 от 28.10.2016 г
· установка У300 № 0059, свидетельство № 295/05 от 24.02.2016 года;
· установка пробойная УПУ-21 № 0150408 атт. № 22 от 07.06.2016 года
· секундомер СДС пр. № 0270956 свидетельство № 6259/13 
от 16.05.2016 года;
· справочная литература.

Эталон ответов для теоретической части

1. Электромагнитным.
стр. 47 [3]
1 балл
2. 
[image: ]
2 балла
3. а) разметки мест расположения проводов;
б) установки щитков;
в) установки выключателей; 
г) установки розеток;
д) установки осветительной арматуры;
е) установки пускорегулирующей аппаратуры;
ж) прокладки линий электропроводки;
з) установки ответвительных коробок, 
и) установки проходов сквозь стены и междуэтажные перекрытия;
к) заготовительных работ (устройства гнезд, борозд и ниш, установки крепежных деталей, изолирующих опор и крепежных закладных частей, прокладки изоляционных трубок).
10 баллов



5. Карта наблюдения эксперта

Обучающегося ____________________________________________ группы __
 (Ф.И.О.)
Дата «___» _________ 20__ года

	№
п/п
	Контролируемая позиция
	Баллы

	
	
	2
	1
	0

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Определил наименование прибора 
	
	
	

	2. 
	Определил тип прибора
	
	
	

	3. 
	Определил владельца СИ
	
	
	

	4. 
	Определил род тока:
	
	
	

	5.
	Определил систему прибора
	
	
	

	6.
	Определил класс точности прибора
	
	
	

	7.
	Определил диапазон измерений
	
	
	

	8.
	Выбрал средства поверки
	
	
	

	9. 
	Провел внешний осмотр
	–
	–
	–

	9.1.
	Описал внешний вид
	
	
	

	9.2.
	Выявил наличие неисправности
	
	
	

	9.3.
	Указал сохранность пломб
	
	
	

	9.4.
	Описал состояние указателя
	
	
	

	10.
	Выполнил опробование
	–
	–
	–

	10.1.
	Проверил надежность закрепления зажимов
	
	
	

	10.2.
	Установил указатель поверяемого прибора на нулевую отметку
	
	
	

	11. 
	Собрал схему поверки амперметра переменного тока в соответствии с 
ГОСТ 8.497-83
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5

	12. 
	Снял показания с поверяемого и образцового прибора в соответствии с 
ГОСТ 8711-93, 
ГОСТ 30012.1-2002
	
	
	

	13.
	Проверил электрическую прочность и сопротивление изоляции
	
	
	

	14. 
	Определил основную погрешность, вариации показаний и остаточного отклонения от нулевой отметки указателя прибора
	
	
	

	15.
	Выбрал средство поверки
	
	
	

	16.
	Произвел расчет отношения пределов допускаемой основной абсолютной погрешности эталонного средства измерения (∆ЭСИ) и поверяемого амперметра (∆ПСИ) для каждой поверяемой отметки шкалы
	
	
	

	17.
	Определил допустимую основную погрешность амперметра
	
	
	

	18.
	Сделал вывод, в котором указать:
	
	
	

	18.1.
	отклонения погрешности прибора
	
	
	

	18.2.
	остаточное отклонение указателя от нулевой отметки
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5

	19.
	Написал заключение в соответствии с 
ГОСТ 8.497-83
	
	
	

	20. 
	Выполнил работы по окончание поверки
	
	
	

	21. 
	Оформил протокол поверки электроизмерительного прибора
	
	
	



Примечание. Обучающийся определил полностью верно – 2 балла, частично– 1 балл, не верно – 0 балла.



6. Критерии оценки

33 - 65 баллов профессиональный модуль «Освоил».
Менее 33 баллов профессиональный модуль «Не освоил».
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Приложение 1
ПРОТОКОЛ №
поверки электроизмерительного прибора
от «___» ____________ 201__ г.
Наименование: _____________ Тип: ________________________
Владелец СИ: ________________
Род тока: ________________
Система прибора: ________________
Класс точности прибора: ________________
Диапазон измерений: ________________
Средства поверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________Условия поверки:
Температура: ________________
Относительная влажность: ________________
Атмосферное давление: ________________
Время прогрева: ________________
Проведение поверки:
1. Внешний осмотр: ________________
2. Опробование: ________________
3. Определение ________________
4. Определение основной погрешности, вариации показаний и остаточного отклонения указателя прибора от нулевой отметки: 
∆доп ________________

	Поверяемый прибор
	Эталонный прибор, А
	Погрешность поверяемого прибора, А
	Вариация,
А

	Отсчёт по шкале
	Показания А
	↑
	↓
	↑
	↓
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


=________________________– основная погрешность поверяемого прибора. Остаточное отклонение от нулевой отметки: ________________
Время успокоения: ________________
Поверка проводилась согласно _____________________________________
Заключение: ________________
Поверку провел: ________________
Дата поверки: «___» ____________ 201__ г.
Дата следующей поверки: «___» ____________ 201__ г.

Приложение 2
ПРОТОКОЛ №
поверки электроизмерительного прибора
от «___» ____________ 201__ г.
Наименование: _____________ Тип: ________________________
Владелец СИ: ________________
Род тока: ________________
Система прибора: ________________
Класс точности прибора: ________________
Диапазон измерений: ________________
Средства поверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________Условия поверки:
Температура: ________________
Относительная влажность: ________________
Атмосферное давление: ________________
Время прогрева: ________________
Проведение поверки:
1. Внешний осмотр: ________________
2. Опробование: ________________
3. Определение ________________
4. Определение основной погрешности, вариации показаний и остаточного отклонения указателя прибора от нулевой отметки: 
∆доп ________________

	Поверяемый прибор
	Эталонный прибор Uэ, В
	Погрешность поверяемого прибора
∆=UП- UЭ, В
	Вариация,
В

	Отсчёт по шкале
	Показания В
	↑
	↓
	↑
	↓
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


=________________________– основная погрешность поверяемого прибора. Остаточное отклонение от нулевой отметки: ________________
Время успокоения: ________________
Поверка проводилась согласно _____________________________________
Заключение: ________________
Поверку провел: ________________
Дата поверки: «___» ____________ 201__ г.
Дата следующей поверки: «___» ____________ 201__ г.
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